            Procédure de squizz de l’IPC-S de la station    ABA-KABA

            En cas de panne de l’étiqueteuse,

     Pour mettre hors service la fonction d’étiquetage

   1)  Appuyer sur la flèche vers le haut    Î   jusqu’à lire sur l’afficheur :

                                    DATA  LOC  AUX

   2)  Appuyer  sur la touche  DATA
                                    DATA  LOC  AUX  ON  s’affiche

3) Appuyer sur la touche  ENTER
         Pour revenir à l’état initial :

   1)  Appuyer sur la flèche vers le haut    Î   jusqu’à lire sur l’afficheur 
                                    DATA  LOC  AUX

   2)  Appuyer  sur la touche  DATA
                                    DATA  LOC  AUX  OFF  s’affiche

3) Appuyer sur la touche  ENTER
